Navod na pouziti a bezpeénostni informace CcZz

Véazeny zakazniku, dékujeme Vam, Ze jste si zakoupil nas postelovy rost. Vénujte, prosim, patfi¢nou pozornost nasledujicim
informacim, jak zakoupeny postelovy rost instalovat, ovladat, jak s nim zachazet a udrzovat. Vase spokojenost je nasim prvoradym
cilem.

DULEZITE - CTETE POZORNE - USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITi

INSTALACE A OVLADANI

1. Postelovy rost vybalte z ochranného obalu.

2. Pfi manipulaci nedrzte za lamely ani hranolky umisténé ve stfedu rostu.

3. Odstrarite lepici i plastové pasky, které zabranuji polohovani postelového rostu.

4. Zapojte baterii umisténou na motoru (obr. 1).

5. Cely rost vlozte do ramu postele tak, aby byla dostate¢né podepiena bocnice postelového rostu a nemohlo dojit k jejimu
poskozeni pfi zatizeni. (Tzn. podpora po celé délce rostu nebo minimainé ve tfech bodech — hlava, stfed, nohy), (obr. 4).

6. Zkontrolujte, zda se nemuze kovani zachytit o bocnici postele, stiednici postele nebo zda polohovani nebrani jiny predmét.

7. Koncovku pfivodniho kabelu pfipojte do sité 230V.

8. Vlyzkousejte pomoci ovladace funkénost motoru (obr. 2). POZOR! Nepolohujte, pokud nejsou odstranény plastové a lepici
pasky.

9. Pii polohovani dbejte na to, aby nedoslo k sevieni lizkovin mezi konstrukce postelového rostu.

10. K nastaveni tuhosti v bederni ¢asti postelového rostu slouzi plastové posuvniky (viz etiketa umisténa na lamele postelového
rotu). (obr. 3)

11. Na postelovy rost polozte matraci.

12. K motoru je mozné dokoupit synchrokabel, ktery slouzi k synchronnimu ovladani dvou motorovych rostt pomoci jednoho
ovladace.

13. Vzdy postupuijte podle pokyn( vyrobce.

UDRZBA

1. Pfed provedenim udrzby odpojte napajeni systému z el. sité.

2. Dfevéné i plastové komponenty doporucujeme oSetfovat vihkou textilii, nesmi dochazet k namaceni, (obr. 6).

3. Pro zabezpeceni spravné funkce postelového rostu je nutné nejméné 1x za rok promazat klouby kovani vhodnym
magzivem, (obr.5).

4. Baterie jsou spotfebnim materialem, po jejich vybiti je vyméiite. Vybiti baterie neni divodem k reklamaci vyrobku. Pfi vyméné
pouzijte vzdy alkalické baterie.

5. Je nutné pravidelné kontrolovat spravné utazeni véech spojovacich prvka.

RESENi PROBLEMU
1. Nepracuje motor.
- Zkontrolujte, zda jsou v§echny pfivodni a propojovaci kabely spravné zapojeny.
- Zkontrolujte, zda je pfivodni kabel zapojen do el. sité 230V.
- Zkontrolujte, zda je spravné pfipojen ovlada¢ do motoru.
- Zkontrolujte, zda je funkéni zasuvka, do které je pfivodni kabel zapojen.

N

. Motor slySitelné pracuje, ale nepolohuje.
- Zkontrolujte, zda nejsou mezi konstrukci rostu sevieny lizkoviny.
- Zkontrolujte, zda pod lehaci plochou nebrani polohovani cizi predmét.

3. Vypadek el. proudu a uvedeni rotu do zakladni polohy.

- Motor je vybaven zalozni alkalickou baterii pro nouzovy chod, (obr. 1). Rost uvedete do zakladni rovné polohy pomoci ovladace
stisknutim tlacitka polohovani dolli. Baterie zpravidla vydrzi nékolik nouzovych spusténi do zakladni rovné polohy, ale
doporucujeme jeji vyménu po 1 pouziti nebo po jednom roce bez pouziti.

4. Nefunkéni motor- demontaz motoru a uvedeni postelového rostu do zakladni polohy. Na motoru vysurite ¢erné kryty motoru
umisténé v mistech osazeni na kovani (obr. 1). Poté sejméte motor z polohovaciho kovani zatlaéenim pfipadné sklepnutim. Pozor,
polohovaci ¢asti rostu prudce sjedou/spadnou dolG! Doporucujeme asistenci druhé osoby, ktera piidrzi vypolohované ¢asti rostu
tak, aby se predeslo pfipadné moznosti zranéni ruky i prstu.

ZARUCNi PODMINKY

Prosim berte v Gvahu, Ze dfevo jako pfirodni material ma svoji specifickou kresbu rizného zabarveni, pfipadné suky, které
zvyraziuji jeho jedinec¢nost a originalitu. Toto neni vadou vyrobku, ale piirozenym jevem. Neni proto divodem pro pfipadné
reklamace.

Zaruka poskytovana vyrobcem se vztahuje na vady zji$téné v zaru¢ni dobé zplsobené vadnym materidlem, konstrukci nebo
chybnym zpracovanim pfi béZném pouzivani rostu.

Zjevné vady a nekompletnost reklamujte ihned po prevzeti.

Zaruka na vyrobek se nevztahuje na:

- bézné opotiebeni, pfirozené starnuti, zménu barvy pouzitych materiald,

- vady zpUsobené nevhodnym uloZenim, opravou, udrzbou, pfetizenim nebo nespravnym uzivanim vyrobku,
- vady zbozi, na néz byla poskytnuta sleva,

- vady zpUsobené vlastni pfepravou zakaznikem.

Obal vyrobku ulozte mimo dosah déti a likvidaci provadéjte v souladu se zakonem o odpadech.

BEZPECNOSTNi INFORMACE

1.Pouziti v interiéru

v/ Postelovy rost je uréen pro pouZiti v suchém prostfedi — v obytném interiéru. x Nepouzivejte rost ve vihkém prostiedi nebo
venku.

2. Bezpecnost pfi pouzivani

v/ Vyrobek je uren pro bézné pouZziti, nejedna se o podpulrnou zdravotni pomutcku. x Na postelové rosty je zakazano stoupat i
skékat. x V pfipadé jiné nez zakladni rovné polohy je zakazano na zvednuté ¢asti sedat nebo plsobit neadekvatni silou.

3. Provoz motoru

v/ Motor mUze bé&zet nepretrzité maximalné 2 minuty nebo provést 5 cykl( nahoru a dold. x Poté je nutna 18minutova prestavka,
aby nedoslo k pfehrati motoru. x Manipulace a ovladani postelového rostu s motorem neni ur€ena détem do 12 let.

4. Bezpecné ovladani a manipulace

v Zamezte jakémukoli poskozeni kabelu. v/ Pfed zménou mista instalace postelového rostu vytahnéte koncovku pfivodniho
kabelu z elektrické sité. v/ Pfi zvedani/spousténi zadové nebo nozni ¢asti rodtu davejte pozor, aby nedoslo k sevieni Casti téla,
1Gzkovin nebo jinych pfedmétl. v/ Motor je mozno pouzivat pouze s originalnimi montaznimi ¢astmi (napajeni, ovladani atd.).

5. Udrzba a bezpeénostni opatieni

v/ Je tieba zajistit odvétrani zespodu postelového rostu (volny pfistup vzduchu). v/ Pii vyméné baterii je vzdy vyjméte a
nenechavejte je v zafizeni, jinak muze dojit k oxidaci kontaktu.

6. Zdravotni nezavadnost materiald a soulad s legislativnimi pozadavky

v/ Postelovy rost spliiuje pozadavky na zdravotni nezavadnost podle vyhlasky ¢. 6/2003 Sb., ktera stanovuje hygienické limity
chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti. v/ Pfipadny pocate¢ni pach je bézny a
po kratké dobé vymizi — doporucujeme kratkodobé vétrani.

v'V8echny elektrické komponenty pouzité v postelovych rostech spliiuji pozadavky smérnic a nafizeni Evropské unie pro oznaceni
CE.

7. Obal — bezpe¢nostni opatfeni

v/ Po rozbaleni obal odstraiite z dosahu déti. x Obal neni hracka! Hrozi riziko uduseni nebo jinych trazu.
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Gebrauchsanweisung und Sicherheitsinformationen DE

Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen fiir den Kauf unseres Bettrostes. Bitte achten Sie sorgféltig auf die folgenden Informationen
zur Installation, Bedienung, Handhabung und Pflege des gekauften Bettrostes. Ihre Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel.

WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN - FUR ZUKUNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

INSTALLATION UND BEDIENUNG

1. Nehmen Sie den Bettrost aus der Schutzverpackung.

2. Halten Sie bei der Handhabung nicht an den Leisten oder den im Zentrum des Rostes angebrachten Holzstreben fest.

3. Entfernen Sie die Klebe- oder Kunststoffbénder, die das Verstellen des Bettrostes verhindern.

4. SchlieBen Sie die am Motor angebrachte Batterie an (Abb. 1).

5. Legen Sie den gesamten Rost in den Bettrahmen, so dass die Seitenleiste des Bettrostes ausreichend abgestutzt ist und bei
Belastung nicht beschédigt werden kann. (D. h. Stiitzung tber die gesamte Lange des Rostes oder mindestens an drei Punkten
— Kopf, Mitte, FiiRe) (Abb. 4).

6. Uberpriifen Sie, ob die Beschlage nicht an der Seitenleiste des Bettes oder der Mittelleiste hangen bleiben kénnen oder ob
andere Gegenstande das Verstellen verhindern.

7. Stecken Sie den Netzstecker in eine 230V-Steckdose.

8. Testen Sie die Funktionsfahigkeit des Motors mit der Fernbedienung (Abb. 2). ACHTUNG! Verstellen Sie den Rost nicht,
wenn die Kunststoff- und Klebebander nicht entfernt wurden.

9. Achten Sie beim Verstellen darauf, dass keine Bettwasche zwischen die Konstruktionen des Bettrostes eingeklemmt wird.
10.Zur Einstellung der Festigkeit im Lendenbereich des Bettrostes dienen die Kunststoffschieber (siehe Etikett auf der
Bettrostleiste) (Abb. 3).

11.Legen Sie die Matratze auf den Bettrost.

12.Es ist moglich, ein Synchronkabel fiir den Motor zu erwerben, das die synchrone Steuerung von zwei motorisierten Rosten mit
einer Fernbedienung erméglicht.

13. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers

PFLEGE

1. Trennen Sie das System vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten durchfiihren.

2. Wir empfehlen, die Holz- und Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch zu reinigen; ein Einweichen ist zu vermeiden, (Abb. 6).
3. Um die ordnungsgemaRe Funktion des Bettrostes zu gewahrleisten, miissen die Gelenke der Beschlage mindestens einmal im
Jahr mit einem geeigneten Schmiermittel geschmiert werden (Abb. 5).

4. Batterien sind Verbrauchsmaterial, ersetzen Sie sie nach dem Entladen. Eine entladene Batterie ist kein Grund fur eine
Reklamation. Verwenden Sie beim Austausch immer Alkalibatterien.

5. Es ist erforderlich, regelmaRig die ordnungsgemaRe Anzugsfestigkeit aller Verbindungselemente zu Gberprifen.

PROBLEMLOSUNGEN

1. Der Motor funktioniert nicht.

- Uberpriifen Sie, ob alle Zuleitungs- und Verbindungskabel ordnungsgemém angeschlossen sind.
- Uberpriifen Sie, ob das Netzkabel in die 230V-Steckdose eingesteckt ist.

- Qberprl’]fen Sie, ob die Fernbedienung ordnungsgemaf mit dem Motor verbunden ist.

- Uberpriifen Sie, ob die Steckdose, in die das Netzkabel eingesteckt ist, funktioniert.

2. .Der Motor arbeitet horbar, aber er verstellt sich nicht.
- Uberprifen Sie, ob keine Bettwésche zwischen den Konstruktionen des Rostes eingeklemmt ist.
- Uberpriifen Sie, ob sich unter der Liegeflache kein Gegenstand befindet, der das Verstellen behindert.

3. Stromausfall und Ruickstellung des Rostes in die Grundposition.

- Der Motor ist mit einer Notfall-Alkalibatterie ausgestattet (Abb. 1). Sie kénnen den Rost durch Driicken der Abwartstaste auf der
Fernbedienung in die Grundposition zurlckstellen. Die Batterie reicht in der Regel fir mehrere Notabsenkungen in die
Grundposition, wir empfehlen jedoch den Austausch nach einmaliger Nutzung oder nach einem Jahr ohne Verwendung.

4. Defekter Motor - Demontage des Motors und Rickstellung des Bettrostes in die Grundposition. Ziehen Sie die schwarzen
Motorkappen an den Beschlagen (Abb. 1) heraus. Entfernen Sie dann den Motor durch Driicken oder Klopfen von der
Verstellbeschlag. Achtung, die verstellbaren Teile des Rostes sinken/schlagen schnell nach unten! Es wird empfohlen, eine zweite
Person hinzuzuziehen, um die verstellbaren Teile des Rostes zu halten, um Verletzungen an Hénden oder Fingern zu vermeiden.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Bitte beachten Sie, dass Holz als Naturmaterial seine spezifische Maserung mit unterschiedlichen Farbungen und gegebenenfalls
Asten hat, die seine Einzigartigkeit und Originalitét betonen. Dies ist kein Mangel des Produkts, sondern ein natiirlicher Vorgang.
Es ist daher kein Grund fur mégliche Reklamationen. Die vom Hersteller gewahrte Garantie erstreckt sich auf wahrend der
Garantiezeit festgestellte Mangel, die durch fehlerhaftes Material, fehlerhafte Konstruktion oder fehlerhafte Verarbeitung bei
normalem Gebrauch des Rostes verursacht wurden. Offensichtliche Méngel und Unvollstandigkeit sind sofort nach Erhalt zu
reklamieren.

Die Garantie gilt nicht fur:

- normalen VerschleiB, natirliche Alterung, Farbveranderungen der verwendeten Materialien,

- Méngel, die durch unsachgemaRe Lagerung, Reparatur, Wartung, Uberlastung oder unsachgemaRe Verwendung des Produkts
verursacht wurden,

- Mangel an Waren, fiir die ein Rabatt gewéahrt wurde,

- Méngel, die durch den eigenen Transport des Kunden verursacht wurden.

Bewahren Sie die Verpackung des Produkts auferhalb der Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie gemaR den
Abfallgesetzen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

1. Verwendung im Innenbereich

v Der Lattenrost ist flr den Einsatz in trockenen Innenrdumen vorgesehen.x Verwenden Sie den Lattenrost nicht in feuchten
Umgebungen oder im Freien.

2. Sicherheit bei der Nutzung

v’ Dieses Produkt ist fiir den normalen Gebrauch bestimmt und stellt kein medizinisches Hilfsmittel dar.x Es ist verboten, auf den
Lattenrost zu steigen oder zu springen.x Bei anderen als der flachen Grundposition ist es untersagt, sich auf angehobene Teile zu
setzen oder ibermaRige Kraft auszutiben.

3. Motorbetrieb

v/ Der Motor darf maximal 2 Minuten ununterbrochen laufen oder 5 Zyklen auf- und abwarts durchfiihren.x Danach ist eine Pause
von 18 Minuten erforderlich, um eine Uberhitzung des Motors zu vermeiden.x Die Bedienung des motorisierten Lattenrosts ist fiir
Kinder unter 12 Jahren nicht vorgesehen.

4. Sichere Bedienung und Handhabung

v/ Vermeiden Sie jegliche Beschadigung des Kabels. v Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Lattenrost an einen anderen
Ort bringen. v' Achten Sie beim Anheben oder Absenken der Ricken- oder FuBteile darauf, dass keine Korperteile, Bettwésche
oder andere Gegenstande eingeklemmt werden. v’ Der Motor darf nur mit originalen Montagekomponenten (Stromversorgung,
Steuerung usw.) verwendet werden.

5. Wartung und Sicherheitsma3nahmen

v/ Sorgen Sie fir eine ausreichende Beluftung unter dem Lattenrost (freier Luftstrom). v Entfernen Sie beim Batteriewechsel stets
die alten Batterien und lassen Sie keine Batterien im Gerét, um eine Oxidation der Kontakte zu vermeiden.

6. Gesundheitliche Unbedenklichkeit der Materialien und gesetzliche Anforderungen

v/ Der Lattenrost erfullt die Anforderungen an die gesundheitliche Unbedenklichkeit gemaR Verordnung Nr. 6/2003 Sb., die
hygienische Grenzwerte fiir chemische, physikalische und biologische Indikatoren fiir Innenraume festlegt. v Ein méglicher
Anfangsgeruch ist normal und verschwindet nach kurzer Zeit — wir empfehlen eine kurze Beliiftung. v' Alle elektrischen
Komponenten des Lattenrosts entsprechen den Richtlinien und Verordnungen der Européischen Union fiir die CE-Kennzeichnung.
7. Verpackung — SicherheitsmaRnahmen

v/ Entfernen Sie nach dem Auspacken die Verpackung aus der Reichweite von Kindern.x Die Verpackung ist kein Spielzeug! Es
besteht Erstickungsgefahr oder Verletzungsgefahr.



Navod na pouzitie a bezpeénostné informacie SK

Véazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho postelného rostu. Prosime, venuijte nalezitu pozornost nasledujucim
informaciam o tom, ako zakupeny postelny rost instalovat, ovladat, ako s nim zaobchadzat a udrziavat. Vasa spokojnost je nasim
prvoradym cielom.

DOLEZITE - CiTAJTE POZORNE - USCHOVAJTE PRE BUDUCE POUZITIE

INSTALACIA A OVLADANIE

1. Postelny rost vyberte z ochranného obalu.

2. Pri manipulacii nedrzte za lamely ani hranolky umiestnené v strede rostu.

3. Odstrarite lepiace ¢i plastové pasky, ktoré zabrariuju polohovaniu postelného rostu.

4. Zapojte batériu umiestnent na motore (obr. 1).

5. Cely rost vioZte do ramu postele tak, aby bola dostatocne podopretéa bo¢nica postelného rotu a nedoslo k jej poskodeniu pri
zatazeni. (Tzn. podpora po celej dizke rostu alebo minimalne v troch bodoch — hlava, stred, nohy), (obr. 4).

6. Skontrolujte, ¢i sa kovanie nemdze zachytit o bo¢nicu postele, strednicu postele alebo ¢&i polohovaniu nebrani iny predmet.
7. Koncovku privodného kabla pripojte do siete 230V.

8. Vyskusajte pomocou ovladdaca funkénost motora (obr. 2). POZOR! Nepolohuijte, ak neboli odstranené plastové a lepiace
pasky.

9. Pri polohovani dbajte na to, aby nedoslo k stlaceniu postelnej bielizne medzi konstrukciami postefného rostu.

10.Na nastavenie tvrdosti v bedrovej ¢asti postelného rostu sluzia plastové postvace (pozri etiketu umiestnent na lamele
postelného rostu). (obr. 3)

11.Na postelny rost polozte matrac.

12.K motoru je mozné dokupit synchrokabel, ktory slizi na synchronné ovladanie dvoch motorovych rostov pomocou jedného
ovladaca.

13. Vzdy postupujte podla pokynov vyrobcu.

UDRZBA

1. Pred vykonanim udrzby odpojte napajanie systému z el. siete.

2. Drevené aj plastové komponenty odpori¢ame oSetrovat vihkou textiliou, nesmie dojst k namoceniu, (obr. 6).

3. Na zabezpecenie spravnej funkcie postelného rostu je potrebné najmenej raz ro¢ne premazat klby kovania vhodnym

magzivom, (obr.5).

4. Batérie su spotrebnym materialom, po ich vybiti ich vymenite. Vybitie batérie nie je ddvodom na reklamaciu vyrobku. Pri vymene
pouzivajte vzdy alkalické batérie.

5. Je potrebné pravidelne kontrolovat spravne utiahnutie vSetkych spojovacich prvkov.

RIESENIE PROBLEMOV

1. Motor nepracuije.

- Skontrolujte, ¢i st vSetky privodné a prepojovacie kable spravne zapojené.
- Skontrolujte, ¢i je privodny kabel zapojeny do el. siete 230V.

- Skontrolujte, ¢i je spravne pripojeny ovlada¢ do motora.

- Skontrolujte, &i je funkéna zasuvka, do ktorej je privodny kabel zapojeny.

2. Motor pocutelne pracuje, ale nepolohuje.
- Skontrolujte, ¢i nie si medzi konstrukciou rostu stlacené postelné bielizne.
- Skontrolujte, ¢ pod lezacou plochou nebrani polohovaniu cudzi predmet.

3. Vypadok el. prudu a uvedenie rostu do zakladnej polohy.

- Motor je vybaveny zaloZnou alkalickou batériou pre nudzovy chod, (obr. 1). Rost uvediete do zakladnej rovnej polohy pomocou
ovladaca stlacenim tlacidla polohovania nadol. Batéria zvy€ajne vydrzi niekolko nudzovych spusteni do zakladnej rovnej polohy,
ale odporu¢ame jej vymenu po jednom pouziti alebo po jednom roku bez pouzitia.

4. Nepracujuci motor - demontaz motora a uvedenie postelného rostu do zakladnej polohy. Na motore vysunte Cierne kryty motora
umiestnené v miestach osadenia na kovanie (obr. 1). Potom zloZte motor z polohovacieho kovania zatlacenim, pripadne zrazenim.
Pozor, polohovacie ¢asti rostu prudko klesnu/spadnu nadol! Odpori¢ame asistenciu druhej osoby, ktora podrzi vypolohované casti
rodtu, aby sa predislo moznosti zranenia ruky ¢i prstov.

ZARUCNE PODMIENKY

Prosim, berte do tvahy, Ze drevo ako prirodny material ma svoju $pecifickil kresbu rézneho zafarbenia, pripadne hrée, ktoré
zvyraziuju jeho jedine¢nost a originalitu. Toto nie je vadou vyrobku, ale prirodzenym javom. Nie je to preto dévodom na pripadné
reklamécie.

Zaruka poskytovana vyrobcom sa vztahuje na vady zistené v zaruénej dobe spdsobené chybnym materialom, konstrukciou alebo
chybnym spracovanim pri beZnom pouzivani rostu. Zjavné vady a nekompletnost reklamujte ihned' po prevzati.

Zéaruka na vyrobok sa nevztahuje na:

- bezné opotrebovanie, prirodzené starnutie, zmenu farby pouzitych materialov,

- vady spdsobené nevhodnym uloZenim, opravou, udrzbou, pretazenim alebo nespravnym uzivanim vyrobku,
- vady tovaru, na ktoré bola poskytnuta zlava,

- vady spdsobené vlastnou prepravou zakaznika.

Obal vyrobku ulozte mimo dosahu deti a likvidaciu vykonajte v stlade so zakonom o odpadoch.

BEZPECNOSTNE INFORMACIE

1. Pouzitie v interiéri

v/ Postelny rost je uréeny na pouzitie v suchom prostredi — v obytnom interiéri.x NepouZivajte rost vo vihkom prostredi alebo
vonku.

2. Bezpecnost pri pouzivani

v/ Vyrobok je uréeny na bezné pouzivanie, nejde o zdravotni pomocku.x Je zakézané stipat alebo skdkat na postelné rosty.x Pri
inej nez zakladnej rovnej polohe je zakdzané sadat si na zdvihnuté ¢asti alebo na ne pdsobit neprimeranou silou.

3. Prevadzka motora

v/ Motor mdZe bezat nepretrzite maximalne 2 minuty alebo vykonat 5 cyklov hore a dolu.x Potom je potrebna 18-minttova
prestavka, aby sa zabranilo prehriatiu motora.x Manipulacia a ovladanie motorového postelného rostu nie je ur¢ena detom do 12
rokov.

4. Bezpec¢né ovladanie a manipulacia

v/ Zabrarite akémukolvek poskodeniu kabla.v' Pred presunutim postelného rostu vytiahnite napajaci kabel zo siete. v/ Pri zdvihani
alebo spustani chrbtovej alebo noznej asti rostu davajte pozor, aby nedoslo k priskripnutiu asti tela, postelnej bielizne alebo
inych predmetov. v' Motor je mozné pouzivat len s originalnymi montaznymi sti¢astami (napajanie, ovladanie a pod.).

5. Udrzba a bezpeénostné opatrenia

v/ Je potrebné zabezpedit vetranie spodnej Casti postelného rostu (volny pristup vzduchu). v’ Pri vymene batérii ich vzdy vyberte a
nenechavaijte ich v zariadeni, inak moze dojst k oxidacii kontaktov.

6. Zdravotna nezavadnost materialov a sulad s legislativou

v Postelny roét spifia poziadavky na zdravotn(i nezavadnost podla vyhlasky &. 6/2003 Z. z., ktora stanovuje hygienické limity
chemickych, fyzikalnych a biologickych ukazovatelov pre vnutorné prostredie obytnych miestnosti.v' Pripadny pociato¢ny zapach
je bezny a po kratkom ¢ase zmizne — odpori¢ame kratke vetranie. v’ VSetky elektrické komponenty pouZité v postelnych rostoch
spifiaju poziadavky smernic a nariadeni Eurépskej Ginie na oznaéenie CE.

7. Obal — bezpecnostné opatrenia

v/ Po rozbaleni odstrarite obal z dosahu deti.x Obal nie je hracka! Hrozi riziko udusenia alebo iného zranenia.

MA_051

Instrukcja obstugi i informacje dotyczace bezpieczenstwa PL

Szanowny Kliencie, dzigkujemy za zakup naszego stelaza do t6zka. Prosimy o uwazne zapoznanie sig¢ z ponizszymi informacjami
dotyczacymi instalacji, obstugi, uzytkowania i konserwacji zakupionego stelaza. Panstwa zadowolenie jest naszym priorytetem.

WAZNE - PRZECZYTAJ UWAZNIE - ZACHOWAJ NA PRZYSZt0SC

INSTALACJA | OBSLUGA

1. Wyjmij stelaz z ochronnego opakowania.

2. Podczas przenoszenia nie chwytaj za listwy ani belki znajdujace sig¢ w $rodku stelaza.

3. Usun tasmy klejace lub plastikowe, ktére uniemozliwiajg regulacje stelaza.

4. Podtgcz baterie umieszczong w silniku (rys. 1).

5. Umie$¢ caty stelaz w ramie 6zka tak, aby boczna krawedz stelaza byta odpowiednio podparta i nie doszto do jej uszkodzenia
pod obcigzeniem. (Tzn. podparcie na catej diugosci stelaza lub przynajmniej w trzech punktach — glowa, $rodek, nogi) (rys. 4).
6. Sprawdz, czy okucia nie mogg zahaczy¢ o boczng krawedz tézka, srodkowg belke t6zka lub czy inne przedmioty nie
uniemozliwiaja regulacji.

7. Podiacz koncowke kabla zasilajgcego do sieci 230V.

8. Sprawdz dziatanie silnika za pomocg pilota (rys. 2). UWAGAL! Nie reguluj stelaza, jesli plastikowe i klejace tasmy nie zostaty
usuniete.

9. Podczas regulacji upewnij sie, ze posciel nie zostanie zakleszczona migdzy elementami konstrukcyjnymi stelaza.

10.Do regulacji twardosci w czesci ledzwiowej stelaza stuzg przesuwane plastikowe elementy (zobacz etykiete umieszczong na
listwie stelaza) (rys. 3).

11.Umie$¢ materac na stelazu.

12.Do silnika mozna dokupi¢ kabel synchronizujacy, ktoéry umozliwia synchroniczne sterowanie dwoma stelazami za pomoca
jednego pilota.

13. Zawsze postepuj zgodnie z instrukcjami producenta.

KONSERWACJA

1. Przed przeprowadzeniem konserwacji odtgcz system od zasilania.

2. Drewniane i plastikowe elementy zaleca sig czy$ci¢ wilgotng Sciereczka, nalezy unika¢ zamoczenia, (rys. 6).

3. Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie stelaza, nalezy przynajmniej raz w roku nasmarowac¢ zawiasy odpowiednim smarem (rys. 5).
4. Baterie sg materiatem eksploatacyjnym, po ich wyczerpaniu wymien je. Wytadowanie baterii nie stanowi podstawy do reklamaciji
produktu. Przy wymianie zawsze uzywaj baterii alkalicznych.

5. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy taczace sg odpowiednio dokrecone.

ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

1. Silnik nie dziata.

- Sprawdz, czy wszystkie kable zasilajgce i potagczeniowe sg prawidtowo podigczone.
- Sprawdz, czy kabel zasilajgcy jest podtaczony do sieci 230V.

- Sprawdz, czy pilot jest prawidtowo podtgczony do silnika.

- Sprawdz, czy gniazdko, do ktérego podtaczony jest kabel zasilajacy, jest sprawne.

2. Silnik dziata, ale nie reguluje.
- Sprawdz, czy posciel nie zostata zakleszczona miedzy elementami stelaza.
- Sprawdz, czy pod powierzchnig lezacq nie ma przedmiotu, ktéry uniemozliwia regulacje.

3.Przerwa w dostawie pradu i powro6t stelaza do pozycji wyjsciowe;j.

- Silnik jest wyposazony w zapasowg baterie alkaliczng do uzytku awaryjnego, (rys. 1). Stelaz mozna przywréci¢ do podstawowe;j
pozycji poziomej, naciskajgc przycisk opuszczania na pilocie. Bateria zazwyczaj wystarcza na kilka awaryjnych opuszczen do
pozycji poziomej, ale zalecamy jej wymiane po jednym uzyciu lub po jednym roku bez uzycia.

4.Niesprawny silnik - demontaz silnika i przywrdcenie stelaza do pozycji wyjsciowej. Wysun czarne ostony silnika umieszczone w
miejscach montazu na zawiasach (rys. 1). Nastepnie zdejmij silnik z regulowanych zawiaséw, naciskajac lub uderzajgc. Uwaga,
regulowane czeéci stelaza gwattownie opadng! Zalecamy asyste drugiej osoby, ktéra przytrzyma regulowane czeéci stelaza, aby
unikna¢ ryzyka zranienia rak lub palcow.

WARUNKI GWARANCJI

Prosze wzig¢ pod uwage, ze drewno jako materiat naturalny ma swojg specyficzng strukture, rézne zabarwienie i ewentualne seki,
ktore podkreslajg jego unikalno$¢ i oryginalno$c¢. Nie jest to wadg produktu, lecz naturalnym zjawiskiem. Nie stanowi to zatem
podstawy do reklamacji. Gwarancja udzielana przez producenta obejmuje wady stwierdzone w okresie gwarancyjnym,
spowodowane wadliwym materiatem, konstrukcjg lub btednym wykonaniem przy normalnym uzytkowaniu stelaza. Widoczne wady i
niekompletno$¢ reklamuj natychmiast po otrzymaniu.

Gwarancja na produkt nie obejmuje:

- normalnego zuzycia, naturalnego starzenia sig, zmiany koloru uzytych materiatow,

- wad spowodowanych niewtasciwym przechowywaniem, naprawg, konserwacja, przecigzeniem lub niewtasciwym uzytkowaniem
produktu,

- wad towarow, na ktére udzielono rabatu,

- wad spowodowanych transportem wtasnym klienta.

Opakowanie produktu przechowuj poza zasiggiem dzieci i utylizuj zgodnie z ustawa o odpadach.

INFORMACJE BEZPIECZENSTWA

1. Uzytkowanie wewnetrzne

v Stelaz t6zka przeznaczony jest do uzytku w suchym $rodowisku — w pomieszczeniach mieszkalnych.x Nie uzywaj stelaza w
wilgotnym $rodowisku ani na zewnatrz.

2. Bezpieczenstwo podczas uzytkowania

v/ Produkt przeznaczony jest do codziennego uzytku, nie jest to pomoc medyczna.x Zabrania sie wchodzenia lub skakania na
stelaz t6zka.x W przypadku innej niz podstawowa ptaska pozycja zabrania sie siadania na podniesionych czesciach lub wywierania
nadmiernej sity.

3. Praca silnika

v/ Silnik moze pracowaé nieprzerwanie maksymalnie przez 2 minuty lub wykona¢ 5 cykli gora-dét.x Nastepnie wymagana jest 18-
minutowa przerwa, aby zapobiec przegrzaniu silnika.x Obstuga i sterowanie stelazem t6zka z silnikiem nie jest przeznaczone dla
dzieci ponizej 12 roku zycia.

4. Bezpieczna obstuga i manipulacja

v/ Unikaj uszkodzenia kabla. ' Przed zmiang miejsca instalacji stelaza odtacz wtyczke z sieci elektrycznej.[] Podczas
podnoszenia/opuszczania czesci plecéw lub nog stelaza uwazaj, aby nie przytrzasnaé¢ czesci ciata, poscieli lub innych
przedmiotéw. ! Silnik mozna uzywac tylko z oryginalnymi czesciami montazowymi (zasilanie, sterowanie itp.).

5. Konserwacja i $rodki bezpieczenstwa

v/ Nalezy zapewni¢ wentylacje od spodu stelaza t6zka (swobodny przeptyw powietrza).v' Podczas wymiany baterii zawsze je
wyjmuj i nie pozostawiaj ich w urzgadzeniu, aby unikng¢ utleniania stykow.

6. Bezpieczenstwo materiatéw i zgodno$¢ z przepisami

v Stelaz t6zka spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa zdrowotnego zgodnie z rozporzadzeniem nr 6/2003 Sb., ktére
okresla limity higieniczne dla wskaznikéw chemicznych, fizycznych i biologicznych w $rodowisku wewnetrznym. v/ Ewentualny
poczatkowy zapach jest normalny i zniknie po krétkim czasie — zalecamy krotkie wietrzenie.[! Wszystkie komponenty elektryczne
uzywane w stelazach t6zek spetniajg wymagania dyrektyw i rozporzadzen Unii Europejskiej dotyczgcych oznakowania CE.

7. Opakowanie — $rodki bezpieczenstwa

v/ Po rozpakowaniu usun opakowanie z zasiegu dzieci.x Opakowanie nie jest zabawka! Istnieje ryzyko uduszenia lub innych
urazow.



Hasznalati utmutaté és biztonsagi informaciok HU

Tisztelt Vasarlo, kdszonjuk, hogy megvasarolta agykeretiinket. Kérjik, figyelmesen olvassa el az alabbi informaciokat az agykeret
telepitésérdl, hasznalatarol, kezelésérol és karbantartasarol. Az On elégedettsége a legfontosabb célunk.

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL - ORIZZE MEG KESOBBI HASZNALATRA

TELEPITES ES HASZNALAT

1. Csomagolja ki az agykeretet a védécsomagolasbol.

2. A kezelés soran ne fogja meg a lamellakat vagy a keret kozepén talalhaté léceket.

3. Tavolitsa el a ragasztd- vagy mlianyag szalagokat, amelyek megakadalyozzak az agykeret allithatosagat.

4. Csatlakoztassa az akkumulatort a motorhoz (1. abra).

5. Helyezze be az agykeretet az agykeret vazaba Ugy, hogy az agykeret oldala megfeleléen legyen megtamasztva, és ne sériiljon
meg a terhelés alatt. (Azaz a keret teljes hosszaban vagy legalabb harom ponton — fej, kézép, 1ab — legyen megtamasztva) (4.
abra).

6. Ellendrizze, hogy az illesztések nem akadnak-e bele az agykeret oldalaba, kézépgerendajaba, vagy hogy nincs-e mas targy,
amely akadalyozza az allitast.

7. Csatlakoztassa a tapkabel dugojat a 230V-os haldzathoz.

8. Tesztelje a motor miikodését a taviranyitd segitségével (2. abra). FIGYELEM! Ne allitsa be a keretet, amig a miianyag és
ragasztészalagok nincsenek eltavolitva.

9. Az allitas soran ugyeljen arra, hogy az agynem(i ne kertiljon a keret szerkezetei kzé.

10.Az agykeret agyéki részének keménységének beadllitasahoz miianyag csuszkak szolgalnak (lasd az agykeret lamellajan
talalhaté cimkét) (3. abra).

11.Helyezze a matracot az agykeretre.

12.A motorhoz vasarolhat6 szinkronkabel, amely lehetévé teszi két motoros agykeret szinkronizalt vezérlését egy taviranyitoval.
13. Mindig kdévesse a gyartd utasitasait.

KARBANTARTAS

1. Akarbantartas megkezdése el6tt hiizza ki a rendszert a halézatbol.

2. Afa- és miianyag elemeket nedves ruhaval ajanljuk tisztitani, kerllni kell a beazast, (6. abra).

3. Az agykeret megfelel6 mikddésének biztositasa érdekében legalabb évente egyszer kenje meg az illesztéseket megfeleld
ken6anyaggal, (5. abra).

4. Az elemek fogyoeszkozok, az elhasznalddas utan cserélje ki 6ket. Az elem lemertilése nem min&stl reklamaciés oknak.

A cserénél mindig lugos elemeket hasznaljon.

5. Rendszeresen ellenérizze az 6sszes csatlakozoéelem megfeleld szorossagat.

HIBAELHARITAS

1. A motor nem miikédik.

- Ellenérizze, hogy az 6sszes tapkabel és csatlakozokabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
- Ellenérizze, hogy a tapkabel csatlakoztatva van-e a 230V-os halézathoz.

- Ellendrizze, hogy a taviranyit6 megfeleléen van-e csatlakoztatva a motorhoz.

- Ellenérizze, hogy a tapkabel csatlakoztatva van-e egy miikédé aljzatba.

2. Amotor hallhatéan mikodik, de nem mozgatja a keretet.
- Ellenérizze, hogy az 4gynemdi nincs-e beszoritva a keret szerkezetei k6zé.
- Ellenérizze, hogy nincs-e idegen targy a fekvéfelllet alatt, amely akadalyozza a mozgatast.

3. Aramkimaradas és a keret visszaallitasa alaphelyzetbe.

- A motor vészhelyzeti ligos elemmel van ellatva, (1. abra). A keretet a taviranyité lefelé mozgatas gombjanak megnyomasaval
allithatja vissza alaphelyzetbe. Az elem altalaban tobb vészhelyzeti leengedést is kibir alaphelyzetbe, de javasoljuk annak cseréjét
egy hasznalat utan vagy egy év hasznalaton kivuli idé utan.

4. Meghibasodott motor - a motor leszerelése és az agykeret visszaallitasa alaphelyzetbe. Huzza ki a motor fekete burkolatat,
amely a tartokon talalhato (1. abra). Ezutan vegye le a motort a mozgatd szerkezetrél nyomassal vagy koppintassal. Vigyazat, a
keret mozgathatd részei gyorsan lecstsznak! Javasoljuk egy masik személy segitségét, aki tartja a keret mozgatott részeit, hogy
elkerlilje a kéz vagy az ujjak esetleges sérilését.

GARANCIALIS FELTETELEK

Kérjik, vegye figyelembe, hogy a fa mint természetes anyag sajatos mintazattal, eltéré szinezettel és esetleges gorcsokkel
rendelkezik, amelyek kiemelik egyediségét és eredetiségét. Ez nem mindsul hibanak, hanem természetes jelenség. Ezért nem
szolgal alapul esetleges reklamaciohoz. A gyarté altal biztositott garancia a garancialis id6szak alatt felfedezett, a hibas anyag,
szerkezet vagy hibas kivitelezés miatt keletkezett hibakra vonatkozik, amelyek a keret rendeltetésszerl hasznalata soran
jelentkeznek. A nyilvanvalé hibakat és a hianyossagokat azonnal jelezni kell az atvétel utan.

A termékre vonatkozd garancia nem terjed ki:

- normal kopas, természetes 6regedés, az anyagok szinének megvaltozasa,

- a nem megfelel6 tarolas, javitas, karbantartas, tulterhelés vagy a termék nem megfeleld hasznalata altal okozott hibak,
- az arengedmeénnyel értékesitett aruk hibai,

- a vasarlo altal végzett sajat szallitas okozta hibak.

Atermék csomagolasat tartsa tavol a gyermekektdl, és az artalmatlanitast a hulladéktérvénynek megfeleléen végezze el.

BIZTONSAGI INFORMACIOK

1. Beltéri hasznélat

v Az agykeret szaraz beltéri kdrnyezetben valé hasznalatra készllt. x Ne hasznalja az agykeretet nedves kérnyezetben vagy a
szabadban.

2. Hasznalat kézbeni biztonsag

v/ Atermék normal hasznalatra készult, nem orvosi segédeszkoz. x Tilos az agykeretre Iépni vagy ugrani. x Az alap sik pozicion
kivil tilos a megemelt részekre Ulni vagy tulzott erét kifejteni.

3. Motor miikédése

v/ A motor legfeljebb 2 percig miikddhet folyamatosan, vagy 5 fel-le ciklust végezhet. x Ezutan 18 perces sziinet sziikséges a
motor tilmelegedésének elkeriilése érdekében. x A motoros agykeret kezelése 12 év alatti gyermekek szamara nem ajanlott.

4. Biztonsagos kezelés és miikddtetés

v Kertlje a kabel barmilyen sérulését. v Az agykeret athelyezése el6tt hlizza ki a tApkabelt az elektromos halozatbol.

v/ A hattamla vagy labrész emelése/stillyesztése soran tgyeljen arra, hogy ne szoruljanak be testrészek, agynem( vagy mas
targyak. v/ A motort csak eredeti szerelési alkatrészekkel (tapellatas, vezérlés stb.) szabad hasznaini.

5. Karbantartas és biztonsagi intézkedések

v/ Biztositsa az agykeret alatti szell6zést (szabad légaramlas). v/ Az elemek cseréjekor mindig tavolitsa el ket, és ne hagyja ket
a készulékben, hogy elkertlje a kontaktusok oxidaciéjat.

6. Anyagok egészségligyi biztonsaga és jogszabalyi megfelelés

v/ Az agykeret megfelel az egészségligyi biztonsagi kévetelményeknek a 6/2003. szamu rendelet szerint, amely meghatarozza a
beltéri kornyezet kémiai, fizikai és biologiai mutatdinak higiéniai hatarértékeit. v/ Az esetleges kezdeti szag normalis, és révid idé
utan eltiinik — javasoljuk a révid szell6ztetést. v/ Az agykeretben hasznalt 6sszes elektromos alkatrész megfelel az Eurépai Unié
iranyelveinek és rendeleteinek a CE-jeldlésre vonatkozoéan.

7. Csomagolas — biztonsagi intézkedések v/ Kicsomagolas utan tavolitsa el a csomagolast a gyermekek eldl.

x A csomagolas nem jaték! Fulladas vagy mas sériilés veszélye all fenn.

MA_051

Instructiuni de utilizare si informatii de siguranta RO

Stimate client, va multumim ca ati achizitionat grilajul nostru pentru pat. Va rugam sa acordati atentie urmatoarelor informatii
despre cum sa instalati, sa utilizati, s manevrati si sa intretineti grilajul achizitionat. Satisfactia dumneavoastra este obiectivul
nostru principal.

IMPORTANT - CITITI CU ATENTIE - PASTRATI PENTRU UTILIZARE VIITOARE

INSTALARE $I UTILIZARE

1. Scoateti grilajul din ambalajul de protectie.

2. La manipulare, nu tineti grilajul de lamele sau de sipcile din mijlocul grilajului.

3. Indepartati benzile adezive sau plastice care impiedica reglarea grilajului.

4. Conectati bateria la motor (fig. 1).

5. Introduceti intregul grilaj in cadrul patului astfel incat marginea laterala a grilajului sa fie suficient sustinutd pentru a preveni
deteriorarea acesteia sub greutate. (Adica suport pe intreaga lungime a grilajului sau cel putin n trei puncte — cap, mijloc, picioare)
(fig. 4).

6. Verificati daca fixarile nu pot agata marginea patului, bara mediana sau daca un alt obiect nu impiedica reglarea.

7. Conectati capatul cablului de alimentare la o priza de 230V.

8. Testati functionarea motorului cu ajutorul telecomenzii (fig. 2). ATENTIE! Nu reglati grilajul daca nu au fost indepartate
benzile plastice si adezive.

9. Cand reglati, asigurati-va ca lenjeria de pat nu este prinsa intre structurile grilajului.

10.Pentru a regla fermitatea ih zona lombara a grilajului, utilizati glisoarele de plastic (vezi eticheta de pe lamela grilajului) (fig. 3).
11.Asezati salteaua pe grilaj.

12.Este posibil sa achizitionati un cablu de sincronizare pentru motor, care permite controlul sincronizat al doua grilaje motorizate
cu o singura telecomanda.

13. Respectati intotdeauna instructiunile producatorului.

INTRETINERE

1. Inainte de a efectua intretinerea, deconectati sistemul de la reteaua electrica.

2. Recomandam curatarea componentelor din lemn si plastic cu o carpa umeda, evitandu-se udarea excesiva, (fig. 6).

3. Pentru a asigura functionarea corecta a grilajului, este necesar sa ungeti articulatiile de fixare cu un lubrifiant adecvat cel putin o
data pe an, (fig. 5).

4. Bateriile sunt consumabile, inlocuiti-le dupa ce s-au descéarcat. Descarcarea bateriei nu constituie un motiv pentru reclamatie. La
nlocuire, utilizati intotdeauna baterii alcaline.

5. Este necesar sa verificati regulat strAngerea corecta a tuturor elementelor de fixare.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

1. Motorul nu functioneaza.

- Verificati daca toate cablurile de alimentare si de conectare sunt corect conectate.
- Verificati daca cablul de alimentare este conectat la reteaua electrica de 230V.

- Verificati dacé telecomanda este corect conectata la motor.

- Verificati dacé priza in care este conectat cablul de alimentare functioneaza.

2. Motorul functioneaza, dar nu regleaza grilajul.
- Verificati daca lenjeria de pat nu este prinsa intre structurile grilajului.
- Verificati daca nu exista un obiect strain sub suprafata de dormit care sa impiedice reglarea.

3. Intrerupere de curent si revenirea grilajului la pozitia de baza.

- Motorul este echipat cu o baterie alcalina de rezerva pentru utilizare in caz de urgentd, (fig. 1). Puteti reveni grilajul la pozitia de
baza apasand butonul de coborare de pe telecomanda. Bateria dureaza de obicei pentru cateva coborari de urgenta in pozitia de
baza, dar recomandam inlocuirea acesteia dupa o utilizare sau dupa un an fara utilizare.

4. Motor defect - demontarea motorului si revenirea grilajului la pozitia de baz&. Scoateti capacele negre ale motorului de pe
punctele de fixare (fig. 1). Apoi indepartati motorul de pe structura de fixare prin apasare sau lovire. Atentie, partile reglabile ale
grilajului vor cadea rapid! Recomandam asistenta unei alte persoane care sa tina partile reglabile ale grilajului pentru a evita riscul
de ranire a mainilor sau degetelor.

CONDITII DE GARANTIE

Va rugam sa retineti ca lemnul, ca material natural, are o textura specifica, cu variatii de culoare si, eventual, noduri care i
accentueaza unicitatea si originalitatea. Aceasta nu este un defect al produsului, ci un fenomen natural. Prin urmare, nu constituie
un motiv pentru reclamatie. Garantia oferitad de producator se aplica defectiunilor aparute in perioada de garantie cauzate de
materiale defecte, constructie defectuoasa sau executie necorespunzatoare in timpul utilizarii normale a grilajului. Defectele
evidente si necompletitudinea trebuie reclamate imediat dupa primire.

Garantia produsului nu acopera:

- uzura normald, imbatranirea naturald, schimbarea culorii materialelor utilizate,

- defectiunile cauzate de depozitarea necorespunzatoare, reparatia, intretinerea, supraincarcarea sau utilizarea
necorespunzatoare a produsului,

- defectele marfurilor pentru care s-a acordat o reducere,

- defectele cauzate de transportul propriu al clientului.

Pastrati ambalajul produsului departe de copii si eliminati-I in conformitate cu legislatia privind deseurile.

INFORMATII DE SIGURANTA

1. Utilizare in interior

v/ Somiera este destinata utilizarii in medii uscate, n interiorul locuintei. x Nu utilizati somiera in medii umede sau in aer liber.

2. Siguranta in utilizare

v/ Produsul este destinat utilizarii obisnuite si nu este un dispozitiv medical de sprijin. x Este interzis sa urcati sau sa sariti pe
somiera. x In afara pozitiei plane de baza, este interzis sa va asezati pe partile ridicate sau sa aplicati forta excesiva.

3. Functionarea motorului

v/ Motorul poate functiona continuu maximum 2 minute sau poate efectua 5 cicluri de ridicare si coborare. x Dupéd aceea, este
necesara o pauza de 18 minute pentru a preveni supraincalzirea motorului. x Manipularea si controlul somierei motorizate nu sunt
destinate copiilor sub 12 ani.

4. Operare si manipulare in siguranta

v Evitati orice deteriorare a cablului. v Inainte de a schimba locul de instalare al somierei, deconectati cablul de alimentare de la
reteaua electrica. v/ La ridicarea/coborarea partii spatelui sau a picioarelor somierei, aveti grija sa nu prindeti parti ale corpului,
lenjeria de pat sau alte obiecte. v/ Motorul poate fi utilizat numai cu componentele de montaj originale (alimentare, control etc.).
5. Intretinere si masuri de siguranta

v Asigurati ventilatia sub somiera (flux de aer liber). v/ La inlocuirea bateriilor, scoateti-le intotdeauna si nu le lasati in dispozitiv
pentru a evita oxidarea contactelor.

6. Inofensivitatea materialelor si conformitatea legislativa

v/ Somiera indeplineste cerintele privind inofensivitatea materialelor conform Ordinului nr. 6/2003, care stabileste limitele igienice
pentru indicatorii chimici, fizici si biologici ai mediului interior. v/ Un eventual miros initial este normal si va disparea dupa scurt timp
- se recomanda o aerisire scurtd. /7 Toate componentele electrice utilizate in somiere respecta cerintele directivelor si
regulamentelor Uniunii Europene privind marcajul CE.

7. Ambalaj — masuri de siguranta

v/ Dupé despachetare, indepartati ambalajul din raza de actiune a copiilor. x Ambalajul nu este o jucarie! Exista risc de sufocare
sau alte accidente.



Uputstvo za upotrebu i bezbednosne informacije SR

Postovani kupce, hvala vam $to ste kupili na$ krevetni okvir. Molimo vas da pazljivo procitate slede¢e informacije o tome kako
instalirati, koristiti, rukovati i odrzavati kupljeni krevetni okvir. Vase zadovoljstvo je na$ prioritet.

VAZNO - PAZLJIVO PROCITAJTE - SACUVAJTE ZA BUDUCU UPOTREBU

INSTALACIJA | UPOTREBA

1. Izvadite krevetni okvir iz zastitne ambalaze.

2. Pri rukovanju nemojte drZati za letvice ili drvene elemente postavljene u sredini okvira.

3. Uklonite lepljive ili plasti¢ne trake koje sprecavaju podeSavanje krevetnog okvira.

4. Prikljucite bateriju na motor (slika 1).

5. Postavite ceo okvir u ram kreveta tako da bo¢na stranica okvira bude dovoljno podrzana kako ne bi doslo do oste¢enja pod
opterec¢enjem. (Podrska duz cele duzine okvira ili barem u tri tatke — glava, sredina, noge) (slika 4).

6. Proverite da li se okovi mogu zakacditi za bo¢nu stranicu kreveta, srednju letvu ili da li neki drugi predmet ometa podesavanije.
7. Prikljucite kabl za napajanje u uti¢nicu od 230V. .

8. Testirajte funkcionalnost motora pomocu daljinskog upravljaca (slika 2). PAZNJA! Nemojte podesavati okvir dok ne uklonite
plasti¢ne i lepljive trake.

9. Pri podesavanju vodite raéuna da posteljina ne bude pritisnuta izmedu konstrukcija krevetnog okvira.

10.Za podesavanije tvrdo¢e u lumbalnom delu okvira sluze plasti¢ni klizaci (pogledajte etiketu na letvici okvira) (slika 3).
11.Postavite dusek na krevetni okvir.

12.Na motor je moguce kupiti sinhroni kabl, koji sluzi za sinhronizovano upravljanje dvama motorizovanim okvirima pomo¢u jednog
daljinskog upravljaca.

13. Uvek se pridrzavajte uputstava proizvodaca

ODRZAVANJE

1. Pre nego $to obavite odrzavanje, iskljucite sistem iz elektricne mreze.

2. Preporucujemo ¢isc¢enje drvenih i plasti¢nih delova vlaznom krpom, izbegavajuéi kvasenje, (slika 6).

3. Da biste osigurali pravilno funkcionisanje krevetnog okvira, potrebno je najmanje jednom godi$nje podmazati zglobove
odgovaraju¢im mazivom, (slika 5).

4. Baterije su potro$ni materijal, zamenite ih nakon praznjenja. Praznjenje baterije nije razlog za reklamaciju proizvoda. Prilikom
zamene uvek koristite alkalne baterije.

5. Potrebno je redovno proveravati ispravnost zatezanja svih spojnih elemenata.

RESAVANJE PROBLEMA

1. Motor ne radi.

- Proverite da li su svi napojni i povezani kablovi pravilno prikljuceni.
- Proverite da li je napojni kabl priklju¢en u elektriénu mrezu 230V.

- Proverite da li je daljinski upravlja¢ pravilno povezan sa motorom.
- Proverite da li uti¢nica u koju je priklju¢en kabl za napajanje radi.

2. Motor €ujno radi, ali ne podeSava.
- Proverite da li posteljina nije pritisnuta izmedu konstrukcija okvira.
- Proverite da li ispod povrsine za lezanje nema stranog predmeta koji ometa podes$avanje.

3. Nestanak struje i vracanje okvira u osnovnu poziciju.

- Motor je opremljen rezervnom alkalnom baterijom za hitne slu¢ajeve, (slika 1). Okvir ¢ete vratiti u osnovnu ravnu poziciju pomocéu
daljinskog upravljaca pritiskom na dugme za spustanje. Baterija obi¢no izdrzi nekoliko hitnih spustanja u osnovnu poziciju, ali
preporucujemo njenu zamenu nakon jedne upotrebe ili nakon jedne godine bez upotrebe.

4. Neispravan motor - demontaza motora i vra¢anje krevetnog okvira u osnovnu poziciju. Izvucite crne poklopce motora postavljene
na mestima za montazu na okove (slika 1). Zatim skinite motor sa pokretnih okova potiskivanjem ili laganim udarcem. Pazite,
pokretni delovi okvira ¢e brzo pasti! Preporu¢ujemo asistenciju druge osobe koja ¢e pridrzati pokretne delove okvira kako bi se
izbegla moguénost povrede ruku ili prstiju.

GARANCIJSKI USLOVI

Molimo vas da imate u vidu da drvo kao prirodni materijal ima svoju specifi¢nu teksturu sa razli¢itim nijansama boja i eventualnim
&vorovima koji nagla$avaju njegovu jedinstvenost i originalnost. Ovo nije nedostatak proizvoda, ve¢ prirodna pojava. Stoga to nije
razlog za eventualne reklamacije. Garancija koju pruza proizvoda¢ odnosi se na nedostatke utvrdene tokom garantnog roka, a koji
su uzrokovani lo§im materijalom, konstrukcijom ili greSkama u izradi pri uobicajenoj upotrebi okvira. Ocigledne nedostatke i
nepotpunost prijavite odmah po prijemu.

Garancija na proizvod se ne odnosi na:

- uobi€ajeno habanje, prirodno starenje, promenu boje koris¢enih materijala,

- nedostatke uzrokovane neprikladnim skladistenjem, popravkom, odrzavanjem, preopterecenjem ili nepravilnom upotrebom
proizvoda,

- nedostatke robe na koju je odobren popust,

- nedostatke uzrokovane sopstvenim transportom kupca.

Cuvajte ambalazu proizvoda van domasaja dece i odlozZite je u skladu sa zakonom o otpadu.

BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

1. Upotreba u zatvorenom prostoru

v/ Krevetni ram je namenjen za upotrebu u suvim unutrasnjim prostorijama. x Ne koristite ram u viaznom okruzenju ili na
otvorenom.

2. Bezbednost pri kori§éenju

v/ Proizvod je namenjen za redovnu upotrebu i nije medicinsko pomagalo. x Zabranjeno je stajati ili skakati po krevetnom ramu.
x U polozajima koji nisu osnovni ravni polozaj, zabranjeno je sedeti na podignutim delovima ili primenjivati prekomernu silu.

3. Rad motora

v/ Motor moze neprekidno raditi najvi$e 2 minuta ili izvrsiti 5 ciklusa podizanja i spustanja. x Nakon toga je potrebna pauza od 18
minuta kako bi se sprecilo pregrevanje motora. x Rukovanje i upravljanje motorizovanim krevetnim ramom nije namenjeno deci
mladoj od 12 godina.

4. Sigurno upravljanje i rukovanje

v/ Izbegavaijte bilo kakvo ostecenje kabla. v Pre promene mesta instalacije krevetnog rama, iskljucite kabl za napajanje iz
elektricne mreze. v/ Prilikom podizanja/spustanja naslona za leda ili noge, vodite racuna da ne dode do prignjecenja delova tela,
posteljine ili drugih predmeta. v/ Motor se sme koristiti samo sa originalnim montaznim komponentama (napajanje, upravljanje itd.).
5. Odrzavanje i bezbednosne mere

v/ Obezbedite ventilaciju ispod krevetnog rama (slobodan protok vazduha). v’ Prilikom zamene baterija, uvek ih izvadite i ne
ostavljajte ih u uredaju kako biste izbegli oksidaciju kontakata.

6. Zdravstvena ispravnost materijala i uskladenost sa zakonodavstvom

v/ Krevetni ram ispunjava zahteve za zdravstvenu ispravnost prema Uredbi br. 6/2003, koja odreduje higijenske granice za
hemijske, fizicke i bioloske pokazatelje u unutradnjem okruzenju. v/ Moguc¢i poéetni miris je normalan i nestaje nakon kratkog
vremena — preporucuje se kratkotrajno provetravanje. v Sve elektricne komponente kori§¢ene u krevetnim ramovima ispunjavaju
zahteve direktiva i propisa Evropske unije za CE oznacavanje.

7. Ambalaza — bezbednosne mere

v/ Nakon raspakivanja, uklonite ambalazu izvan domasaja dece. x Ambalaza nije igracka! Postoji rizik od gu$enja ili drugih
povreda.

MA_051

Instructions for use and safety information EN

Dear Customer, thank you for purchasing our bed frame. Please pay close attention to the following information on how to install,
operate, handle, and maintain the purchased bed frame. Your satisfaction is our top priority.

IMPORTANT - READ CAREFULLY - KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IINSTALLATION AND OPERATION

1. Unpack the bed frame from its protective packaging.

2. Do not hold the slats or the beams in the middle of the frame when handling.

3. Remove any adhesive or plastic tapes that prevent the bed frame from being adjusted.

4. Connect the battery located on the motor (Fig. 1).

5. Place the entire frame into the bed structure, ensuring that the side rails of the bed frame are adequately supported to avoid
damage under load. (This means support along the entire length of the frame or at least in three points — head, center, and feet)
(Fig. 4).

6. Check that the fittings do not catch on the bed's side rails, the bed's central rail, or that nothing else obstructs the adjustment.
7. Plug the power cable into a 230V outlet.

8. Test the motor's functionality using the remote control (Fig. 2). WARNING! Do not adjust the frame if the plastic and adhesive
tapes have not been removed.

9. When adjusting, ensure that the bed linens are not caught between the bed frame's structures.

10.The plastic sliders are used to adjust the firmness in the lumbar area of the bed frame (see the label on the bed frame slat)
(Fig. 3).

11.Place the mattress on the bed frame.

12.A synchronization cable can be purchased for the motor, allowing synchronized control of two motorized bed frames with one
remote control.

13. Always follow the manufacturer's instructions.

MAINTENANCE

1. Before performing any maintenance, disconnect the system from the power supply.

2. We recommend cleaning wooden and plastic components with a damp cloth, avoiding soaking, (Fig. 6).

3. To ensure the proper functioning of the bed frame, it is necessary to lubricate the joints of the fittings with suitable lubricant at
least once a year, (Fig. 5).

4. Batteries are consumables; replace them after they are depleted. Battery depletion is not a valid reason for a product claim.
Always use alkaline batteries when replacing.

5. Regularly check that all connecting elements are correctly tightened.

TROUBLESHOOTING

1. The motor does not work.

- Check that all power and connection cables are properly connected.

- Ensure the power cable is plugged into a 230V outlet.

- Verify that the remote control is correctly connected to the motor.

- Check that the outlet into which the power cable is plugged is functioning.

2. The motor is audible but does not adjust.
- Ensure no bed linens are trapped between the frame's structures.
- Check that no foreign object under the sleeping surface is obstructing the adjustment.

3. Power outage and returning the frame to the basic position.

- The motor is equipped with a backup alkaline battery for emergency operation, (Fig. 1). You can return the frame to the basic flat
position by pressing the down button on the remote control. The battery generally lasts for several emergency returns to the basic
flat position, but we recommend replacing it after one use or after one year of non-use.

4. Malfunctioning motor - disassembling the motor and returning the bed frame to the basic position. Slide off the black motor
covers located at the mounting points on the fittings (Fig. 1). Then remove the motor from the adjustment fittings by pressing or
tapping it. Be cautious, as the adjustable parts of the frame will quickly fall! We recommend having a second person assist in
holding the adjustable parts of the frame to prevent potential injury to hands or fingers.

WARRANTY CONDITIONS

Please note that wood, as a natural material, has its specific grain with different coloration and possible knots, which highlight its
uniqueness and originality. This is not a defect of the product but a natural phenomenon. Therefore, it is not a reason for possible
claims. The warranty provided by the manufacturer covers defects discovered during the warranty period caused by faulty material,
construction, or defective workmanship during the normal use of the frame. Visible defects and incompleteness should be reported
immediately upon receipt.

The warranty does not cover:

- Normal wear and tear, natural aging, changes in the color of materials used,

- Defects caused by improper storage, repair, maintenance, overloading, or improper use of the product,

- Defects in goods that were sold at a discount,

- Defects caused by the customer's transportation.

Store the product packaging out of the reach of children and dispose of it in accordance with waste regulations.

SAFETY INFORMATION

1. Indoor Use

v/ The bed slat is intended for use in dry indoor environments. x Do not use the slat in humid environments or outdoors.

2. Safety During Use

v/ This product is designed for regular use and is not a medical support device. x Do not stand or jump on the bed slats.

x In positions other than the basic flat position, do not sit on or apply excessive force to raised parts.

3. Motor Operation

v/ The motor can run continuously for a maximum of 2 minutes or perform 5 up-and-down cycles. x Afterward, an 18-minute break
is required to prevent motor overheating. x Operation and control of the motorized bed slat are not intended for children under 12
years.

4. Safe Operation and Handling

v/ Prevent any damage to the cable. v/ Unplug the power cord before relocating the bed slat. v/ When raising or lowering the back
or foot sections, ensure that body parts, bedding, or other objects are not trapped. v/ The motor should only be used with original
mounting components (power supply, control, etc.).

5. Maintenance and Safety Measures

v/ Ensure ventilation under the bed slat (free airflow). v/ When replacing batteries, always remove them and do not leave them in
the device to prevent contact oxidation.

6. Material Health Safety and Legislative Compliance

v/ The bed slat meets health safety requirements according to Decree No. 6/2003 Sb., which sets hygienic limits for chemical,
physical, and biological indicators for indoor environments. v/ Any initial odor is normal and will dissipate shortly — short-term
ventilation is recommended. v/ All electrical components used in bed slats comply with European Union directives and regulations
for CE marking.

7. Packaging — Safety Measures

v/ After unpacking, keep the packaging out of reach of children. x The packaging is not a toy! There is a risk of suffocation or other
injuries.
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